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采用 光学 指向 系统 建立 天 马 13 m 望 远 镜 指向 模型 * 
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摘要 描述 了 采用 光学 望远镜 辅助 天 马 13 mm 射电 望远镜 进行 指向 测量 以 及 建立 指向 误差 修正 模型 的 方法 . 对 
于 小 口径 望远镜 , 指向 校准 目标 源 比较 少 , 用 射电 法 建立 指向 模型 难以 覆盖 全 天 区 . 利用 上 海天 文 台 天 马 13 m 射 
电 望 远 镜 进行 光学 望远镜 辅助 射电 望远镜 指向 测量 研究 , 在 13 m 天 线 背 架 上 安装 一 套 光 学 指向 系统 , 获得 了 优 
于 3” 的 重复 测量 误差 . 此 外 , 通过 对 影响 天 线 指向 因素 的 分 析 , 建立 了 包含 8 个 误差 项 的 指向 误差 修正 模型 以 及 
光 轴 和 电 轴 偏差 模型 . 将 指向 模型 代入 天 线 伺服 控制 系统 , 对 校准 目标 射电 源 进 行 十 字 扫 描 , 得 到 指向 样本 残 差 
约 为 5”. 该 研究 可 以 为 实现 高 精度 指向 建 模 提 供 一 种 参考 方法 . 
关键 词 射电 望远镜 , 指向 模型 , 光学 辅助 指向 测量 , 方法 : 数据 分 析 
中 图 分 类 号 : P111; 文献 标识 码 : A 
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1 引言 角 轴 上 的 指向 偏 移 , 或 者 在 射电 望远镜 的 结构 上 安 
射电 望远镜 扫描 有、 跟踪 射电 源 的 过 程 中 ， 指向 装 光学 望远镜 系统 ， 用 于 观察 目标 天 体 ， 并 从 光学 
误差 会 严重 降低 接收 射电 源 信 号 的 强度 .一 般 要 图 像 确定 偏 移 量 出 . 尽管 光学 指向 系统 限制 在 夜间 
求 指 向 精度 优 于 望远镜 响应 波束 宽度 的 1/10. 天 时 段 使 用 ， 但 这 种 光学 方法 通常 需要 更 少 的 时 间 得 
J 马 13 m 射 电 望远镜 安装 的 宽带 制冷 接收 机 工作 频 ”到 方位 角 和 储 仰 角 的 偏 移 . 光学 思 运 镜 对 于 实时 检 
— 率 范围 为 3_15 GHz， 需 要 满足 30/ 的 指向 精度 . 本 ” 测 指 向 性 能 非常 有 用 . 此 外 , 如 果 视 场 足 够 大 , 光学 
-一 文通 过 光学 辅助 指向 系统 建立 的 指向 模型 精度 远 望远镜 系统 还 可 以 用 于 夜间 对 射电 源 的 引导 , 同时 
= 远 优 于 天 线 最 高 工作 频率 的 指向 误差 要 求 . 光学 指 光学 指向 系统 可 以 用 于 评估 天 线 跟 踪 系 统 的 稳定 
向 系统 在 天 马 13 im 望远镜 上 成 功 的 运用 和 验证 , 为 。 ”性 和 精度 Pl. 
在 同一 园区 的 天 马 65 m 射 电 望远镜 采用 该 方法 建 近年 来 , 随 着 指向 精度 要 求 的 不 断 提高 , 国外 
立 高 精度 指向 模型 提供 了 充分 的 理论 与 实践 经 验 . 在 一 些 口径 大 或 观测 频率 高 的 射电 望远镜 上 附加 
天 马 65 m 射 电 望 远 镜 在 最 高 观测 频率 上 要 求 指 癌 安装 光学 指向 望远镜 ,以 实现 射电 望远镜 的 高 精度 
精度 小 于 3”, 对 于 这 种 庞大 的 射电 望远镜 是 很 难 实 指向 观测 . 相 比 于 射电 观测 , 光学 观测 具有 如 下 优 
现 的 . 射电 望远镜 的 传统 指向 误差 测量 是 使 用 望 远 Ala, 
镜 的 主 波束 扫描 一 个 已 知 的 源 , AT A ei PO (1) 光 学 观测 获得 的 星象 位 置 精 度 高 , 显著 高 于 
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射电 扫描 观测 方式 获得 的 目标 源 位 置 精度 ; 

(2) 通 过 小 口径 光学 望远镜 配备 CCD (Charge- 
coupled Device) 或 CMOS (Complementary Metal- 
Oxide-Semiconductor) 相 机 ， 光 学 观测 数据 可 以 在 
“ 秒 ” 量 级 时 间 内 获取 , 而 射电 望远镜 的 “十 字 扫 描 
法 ”观测 一 般 需要 1 min 甚 至 更 长 时 间 ; 

(3) 在 光学 波段 , 可 作为 观测 校准 目标 的 亮 星 
空 分 布 密度 大 , 非常 容易 找到 合适 的 星 ; 

(4) 光 学 指向 望远镜 可 以 实时 监测 射电 望远镜 
的 指向 误差 , 并 纠正 射电 望远镜 不 可 重复 的 指向 误 
差 , 同时 可 以 评估 射电 望远镜 伺服 控制 系统 的 稳定 
性 . 

本 文 研究 了 如 何 利 用 小 型 光学 望远镜 来 辅助 
天 马 13 m 射 电 望 远 镜 进行 指向 测量 以 及 建立 指向 
修正 模型 . 该 方法 是 将 光学 望远镜 安装 在 天 线 背 
架 上 来 观测 光学 频段 的 目标 源 ,因此 可 以 通过 大 
量 的 光学 目标 源 来 测量 天 线 指向 误差 ， 从 而 来 提 
高 天 马 13 mm 射电 望远镜 的 指向 精度 . 在 通过 上 述 
方法 修正 天 马 13 mm 射电 望远镜 指向 误差 时 , 需要 保 
持 光 轴 和 电 轴 之 间 的 一 致 性 . 在 两 者 之 间 存 在 差异 
时 , 需要 对 两 轴 之 间 的 变化 规律 进行 校正 . 图 1 为 天 
马 13 m 射 电 望 远 镜 外 观 图 . 


图 1 天 马 13 m 射 电 望 远 镜 


Fig.1 Tianma 13 m radio telescope 
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2 ”望远镜 指向 测量 
2.1 ”光学 指向 系统 

光学 指向 系统 的 安装 应 该 满足 2 个 条 件 : (1) 它 
应 该 牢固 地 附着 在 射电 望远镜 的 结构 上 , 以 便 模仿 
射电 望远镜 结构 的 运动 和 弯曲 ; (2) 工 作 人 员 方 便 维 
保 . 图 2 是 安装 在 天 马 13 mm 射电 望远镜 上 的 简易 光 
学 指向 系统 . 光学 望远镜 的 顶部 有 一 个 入 射 窗口 ， 
安装 了 一 个 圆 顶 形 的 亚克力 玻璃 单 ， 且 配备 加 热 
电阻 丝 ， 以 减 小 箱 体内 的 热 梯度 . 底部 的 CMOS 相 
机 安装 在 小 型 光学 望远镜 的 目镜 位 置 上 , 相机 旁边 
是 一 个 微型 工控 机 , 然后 将 光学 指向 系统 整体 安装 
在 一 个 定制 的 很 轻 且 人 硬 的 不 锈 钢 箱 体内 , 这 样 能 够 
抵御 下 十 和 恶劣 天 气 条 件 . 光学 指向 望远镜 的 有 效 
通 光 口 径 为 11 mm, 焦距 为 130 mm. 在 天 气 晴朗 的 
夜晚 ， 采用 0.2 s 的 曝光 时 间 拍 摄 星 空 ， 能 观测 到 亮 
于 12 等 的 目标 . 选择 在 图 2 中 所 示 的 位 置 安装 光学 
前 向 系统 有 两 个 方面 考虑 : 一 是 不 用 在 射电 望远镜 
主 反射 面板 上 开 一 个 小 孔 ， 以 免 破 坏 面 板 ， 且 不 能 
恢复 ; 二 是 当天 线 俯 仰角 为 0" 时 ,工作 人 员 通 过 一 
个 简短 的 仆 梯 很 容易 调整 设备 , 方便 设备 故障 维修 ， 
调整 光学 望远镜 的 光 轴 等 . 

通过 天 线 伺服 控制 计算 机 控制 13 m 天 线 的 转 
动 , 使 得 小 型 光学 指向 系统 能 够 指向 天 体 , 拍摄 天 
体 图 像 . 根据 所 拍摄 的 天 体 图 像 反馈 信息 , 来 调节 
光学 望远镜 的 焦距 ， 以 便 得 到 清晰 的 光学 图 像 . 在 
实验 测试 的 过 程 中 , 选择 在 一 个 晴朗 的 夜晚 , 控制 
天 线 指向 全 天 区 不 同 的 方向 , 控制 光学 拍照 软件 进 
行 同步 拍摄 , 即 天 线 指向 一 个 位 置 , 且 天 线 的 方位 
角 和 俯仰 角 稳 定 后 控制 光学 望远镜 拍摄 一 张 星空 
RAES, 通过 反复 不 断 地 控制 射电 望远镜 指向 全 
天 区 位 置 拍摄 天 文 FITS (Flexible Image Transport 
System) Ak, 然后 处 理 FITS 图 像 得 到 光学 望远镜 
指向 的 J2000 赤 经 和 赤 纬 位 置信 息 (J2000 表 示 伪 略 
纪元 法 下 的 2000 历 元 ), 并 根据 拍照 的 时 间 和 射电 
望远镜 的 坐标 信息 计算 出 天 线 的 方位 角 和 俯仰 角 . 
控制 光学 望远镜 拍照 的 计算 机 是 与 台 站 的 时 间 服 
务 器 同步 的 . 记录 天 线 指向 天 区 位 置 静止 状态 拍照 
时 编码 器 的 读数 值 , 该 值 与 根据 FITS 图 像 解 算出 来 
的 指向 位 置 之 间 的 差 值 , 即 为 该 指向 位 置 的 指向 偏 
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中 心 坐 标 .图 4 为 Astrometrynet 网 站 解 算 FITS 
像 中 心 在 J2000 历 元 下 的 赤 经 (RA) 和 赤 纬 (Dec), 对 
比 我 们 开发 的 天 文 定位 计算 软件 计算 出 的 FITS 图 
像 中 心 在 J2000 历 元 下 的 RA 和 Dec， 结 果 如 表 1 所 
AR, 两 者 基本 一 样 . 

根据 拍摄 的 FITS 天 文 图 像 ， 解 算出 光学 望 
远 镜 的 光 轴 指向 的 赤 经 和 赤 纬 坐标 .通过 计算 ， 
将 J2000 历 元 下 的 赤道 坐标 系 信 息 转 为 当前 历 元 下 
的 赤道 坐标 系 信息 下 -9, 因此 需要 计算 当前 历 元 下 
的 赤道 坐标 系 目标 天 体 时 角 t, 计算 公式 如 下 : 


FITS) . 光学 指向 测量 的 数据 处 理 流程 如 图 3 所 示 . 


me 


t=LST— RA, (1) 


上 式 中 , LST 为 本 地 恒星 时 . 利用 当前 历 元 下 的 赤 
道 坐 标 系 目标 天 体 时 角 , 可 以 分 别 计 算出 光学 望 远 
镜 在 当前 历 元 下 的 地 平 坐标 系 的 方位 角 AZ 和 俯仰 
角 EL, 计算 公式 如 下 : 


AZ= 


图 2 ”安装 在 天 马 13 mm 射电 望远镜 上 的 光学 望远镜 指向 系统 


i | cos(Dec) sint 
sin(Lat) cos(Dec) cos t cos(Lat) sin(Dec) ’ 


Fig.2 Optical telescope pointing system mounted on tan` 


Tianma 13 m radio telescope 


(2) 
2.2 天文 图 像 定位 识别 EL = sin” '[sin(Dec) sin(Lat) + 
光学 望远镜 相机 在 拍摄 一 张 FITS 图 像 后 , 可 以 cos(Dec) cos(Lat) cos t] , (3) 


得 到 光学 望远镜 的 光 轴 对 应 天 区 的 中 心 天 球 坐标 . 
为 了 验证 我 们 计算 的 准确 性 , 在 射电 望远镜 朝向 


其 中 , Lat 为 观测 者 所 在 的 地 理 纬 度 . 将 计算 所 得 值 


chinaXiv 


东 、 南 、 西 、 北 4 个 方向 分 别 拍摄 一 张 FITS 图 , 然 
后 上 传 FITS 图 像 到 Astrometrynet 网 站 解 算 图 像 


与 射电 望远镜 伺服 系统 的 码 盘 读数 值 进行 比较 即 
可 得 到 射电 望远镜 方位 角 和 俯仰 角 的 指向 误差 . 


表 1 Astrometry.net 和 天 文 定位 计算 软件 结果 的 比较 


Table 1 Comparison between Astrometry.net and astronomical positioning calculation software 


RA/Dec East South West North 
RA/® 60.1251 37.1402 12.3767 40.9529 
Astrometry.net 
Dec/° 21.3950 25.6101 24.7423 36.3856 
Astronomical positioning RA/° 60.1248 37.1398 12.3762 40.9527 
calculation software Dec/° 21.3953 25.6103 24.7425 36.3858 
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Turn the radio telescope to point at the sky, let the optical 


telescope take an image. 


taken by optical telescope. 


Store FITS(Flexible Image Transport System) images | 


ACU(Antenna Control Unit) of Tianma 
13 m radio telescope. 


Solve the coordinates of the FITS image center (optical 
axis) under the J2000 epoch. 


Record the azimuth and elevation 
angle of the radio telescope in the 
horizon coordinate system. 


Extract time information of FITS image.Then calculate the 
azimuth and elevation angle of the optical telescope in the 
current epoch. 


The azimuth and elevation angles are compared over the whole sky, and 
the pointing errors of the azimuth and elevation angles of the radio telescope 
are obtained, so as to establish the pointing model. 


图 3 数据 处 理 流程 图 


Fig.3 Flow chart of data processing 


Actrometru.net 


Home Explore Upload API Support Search 


Images > Light_a270e45_1sec_Bi...01.fit 


Submitted by anonymous (1) 
on 
as " Light_a270e45_1sec_Bi...01.fit” 
(Submission 5769481) 
under Attribution 3.0 Unported 


Job Status 


Job 6472787 


Success 


Calibration 


Center (RA, Dec) (337.815, 23.623) 


Center (RA, hms). 22" 31m 15.609* 
Center (Dec, dms): +23° 37° 24.552" 


Size 10 x 7.58 deg 

Radius 6.282 deg 

Pixel scale 7.75 arcsec/pixel 

Orientation Up is 92.5 degrees E 
of N 

WCS file wes.fits 

New FITS image new-image. fits 

Reference stars 

nearby (RA,Dec rdis. fits 

table) 

Stars detected in 

your images (x,y axy.fits 


table) 


图 4 Astrometry.net Px fPAFITSAR HO TEI2000 FN 70 FA ARE A aA a 


Fig.4 Astrometry.net website to solve the results of RA and Dec of the FITS image center in the J2000 calendar 


38-4 


64 卷 


着 正 雄 等 : 采用 光学 指向 系统 建立 天 马 13 m 望 远 镜 指 i i 


2.3 ”重复 测量 误差 
在 采用 光学 望远镜 加 
之 前 , 我 们 在 


孙 正 雄 等 : 采 


指向 位 置 上 进行 多 次 重复 试验 , OR ral 
首先 控制 天 线 指向 一 个 
角 和 俯仰 角 完全 静止 时 , JE 
9 摄 一 张 天 文 图 像 ， 在 2 min 时 间 内 连续 拍摄 


重复 性 . 


E 该 方法 的 可 
MA, 待 天 线 方位 
症 光 学 望远镜 每 隔 15 s 


和 助 射电 望远镜 测量 指向 
个 畏 朗 的 夜晚 , 通过 在 同一 个 天 线 


向 进行 了 重复 性 测试 . 方位 角 和 俯仰 角 重 复 测 量 误 
LEZ, 结果 如 表 2 所 示 , 误差 分 布 
人 和信 AZ 和 A 人 EL 分 别 表示 单 次 测 


差分 别 由 oAz 和 ok 
如 图 5 所 示 , 图 中 纵 轴 


8 张 . 


误差 采用 均 方 根 rms (root mean square) 表 示 , 计 


算 公式 如 下 : 
(t=T) 
za E 4 
rms z (4) 
上 式 中 zx; 为 实际 测量 值 , 为 n 次 测量 的 平均 值 . 在 
实际 测量 过 程 中 我 们 分 别 在 东 、 南 、 西 、 北 4 个 方 
ee a y 
i Y EN K x 
“FY x 
t i” ak S 
y 2 a NE y i 
bE fi | 
AT ‘ 
i? oF a 


Fig. 5 


—4é— A7=90° EL=60° 所 
-人 多 AZ=180° EL=60° 
entes AZ=270° EL=60° 
=w- AZ=5* EL=60° 


imj 


向 模型 


量 的 方位 角 和 俯仰 角 误 差 值 . 


Aa 
a 


表 2 光学 望远镜 重复 测量 误差 


Table 2 Repetition measure errors of optical 


图 5 


重复 误差 . 左 : 方位 


Repetition error. Left: azimuth direction, right: elevation direction. 


Urli 
Rh 


That E14 


DT 


复 测量 误差 主要 与 大 气 
有 关 . 为 了 准确 地 计算 出 本 地 恒星 时 , 拍摄 


视 宁 度 、 天 线 结构 


照片 的 控制 计算 机 系统 时 间 与 台 站 NTP (Network 


Time Protocol)i 


四 | 


对 间 服 务 器 是 自动 同步 的 . 影响 光 
学 望远镜 指向 测量 的 主要 因素 为 大 气 视 宁 度 . 1 


于 


telescopes 
Antenna point AZ/” EL/” oAz/” ogEL/” 
East 90 60 1.741 2.139 
South 180 60 1.402 2.794 
West 270 60 1.795 2.421 
North 5 60 1.562 2.639 
“27 ir i Ui 
air —4— AZ=90° EL=60° ^i 
Robe --€-- AZ=180° EL=60° % 
-4 H ard teehee A7=970" EL=60° 
x 8 nH" AZ=5° EL=60° 
-6 1 1 1 1 1 1 
1 2 3 5 6 8 
n 
方向 , A: 俯仰 角 方 向 . 
际 位 置 有 偏差 名. 目标 天 体 的 仰角 越 低 ,光波 信号 


经 过 的 云 


i 


RE, AMEE 


PAA ARENE 


大 . 由 于 大 气 视 宁 度 , 必须 通过 对 每 颗 恒 星 进行 足 


够 的 测量 来 处 理 . 在 获取 指向 数 
在 同一 个 时 刻 和 同一 个 指向 位 置 ; 


大 气 满 流 的 影响 , 星光 有 较 强 的 内 烁 , 光学 望远镜 


观测 恒星 天 体 时 就 会 有 波动 ， 


因此 就 会 造成 光 


2 
学 


望远镜 观测 恒星 天 体 目 标的 指向 位 置 和 天 体 的 实 


算 结果 取 平 均值 . 尽管 我 们 选择 在 虹 


行 多 


月 


样本 时 , 我 们 会 


次 测量 , 解 


朗 的 夜晚 进行 


观测 , 在 重复 性 试验 测量 的 过 程 中 , 2 min 的 时 间 内 
进行 8 次 拍摄 , 在 这 过 程 中 难免 会 受热 力 变形 和 风 
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载 的 影响 ,导致 天 线 会 有 随机 的 抖动 . 光学 望远镜 镜 和 光学 望远镜 同时 对 准 北 极 星 ， 并 经 过 多 次 观 
箱 体内 空气 中 的 热 梯度 也 是 很 麻烦 的 , 因为 它们 会 测 和 调节 光学 望远镜 安装 的 指向 位 置 来 校准 电 轴 
导致 指向 误差 随时 间 和 箱 体 方向 而 变化 . 通过 保持 和 光 轴 的 一 致 性 . 射电 望远镜 的 电 轴 指向 主要 与 卡 
光学 指向 系统 的 环境 温度 , 可 以 减 小 电子 器 件 四 周 塞 格 伦 天 线 的 主 、 副 反射 面 和 接收 机 位 置 相关 , 然 


的 热 梯 度 . 而 由 于 射电 望远镜 在 不 同 俯仰 角 上 的 重力 变形 会 
导致 光 轴 和 电 轴 有 一 个 动态 变化 特性 . 为 了 研究 它 
3 指向 误差 建 模 们 之 间 的 变化 特性 , 我 们 通过 射电 望远镜 和 光学 望 
远 镜 同时 在 一 定 俯仰 角 的 变化 范围 内 跟踪 目标 源 


一 个 大 型 射电 望远镜 在 制造 和 安装 的 过 程 中 
不 可 加 免 会 产生 各 种 轴 系 误差 , 此 外 射电 望远镜 还 
SABA ERAT AAR RA 模式 跟踪 目标 源 . 待 天 线 稳定 跟踪 目标 源 后 , 通过 
而 产生 指 癌 误 蓉 “目前 世界 各 二 射电 望远镜 遂 。 软件 设置 几 秘 钟 后 的 一 个 时 刻 发 出 “天 线 静止 * 指 
常 是 采用 检测 指向 偏差 样本 数据 , 建立 指向 误差 改 。。 令 “ 辣 时 交 学 望远镜 通过 拍摄 次 件 说 置 相 同 四 刻 


在 光学 望远镜 拍摄 星空 图 片 前 , 先 采 用 5 点 法 修正 
指向 误差 , 即 电 轴 指向 目标 源 , 然后 天 线 采 用 跟踪 


正 模型 , 然后 将 建立 的 改正 模型 加 载 到 天 线 伺服 控 延迟 0.1 s 拍 摄 星空 图 像 . 台 站 上 的 所 有 计算 机 时 间 
制 系统 中 云 实时 修正 天 线 指向 偏差 ' 导致 射电 望都 与 时 间 服务 器 同步 . 由 于 天 线 在 稳定 跟踪 目标 源 
远 镜 指向 偏差 的 因素 中 ,大 部 分 具有 可 重复 性 , 对 时 天 线 方位 角 和 俯仰 角 变 化 的 速度 约 为 0.004(*)/s， 
此 可 以 通过 相应 的 误差 函数 来 修正 ， 所 以 天 线 停止 时 几乎 是 没有 抖动 的 . 光学 图 像 拍摄 

在 光学 望远镜 的 安装 过 程 中 , 需要 尽 可 能 让 光 ”延迟 和 系统 指令 延迟 要 小 于 0.2 s, 则 导致 的 目标 星 
学 指向 系统 的 光 轴 与 射电 望远镜 的 电 轴 保持 一 致 。 (Capella) 方 位 角 变化 约 1"， 依 仰角 变化 约 2/， 因 
性 . 然而 , 电 轴 和 光 轴 的 准 直 校 准 需要 从 射电 测量 。 ”此 可 以 忽略 由 光学 图 像 拍摄 延迟 导致 的 指向 误差 
中 获得 . 初始 安装 光学 望远镜 时 , 我 们 将 射电 望 远 。 ” 表 3 为 所 选择 目标 源 表 的 基本 信息 . 


表 3 实验 观测 目标 源 的 基本 信息 


Table 3 Basic information of experimental observation target sources 


Source RA & Dec Magnitude 
Venus ~ (planet) 一 4.92 to —2.98 

《 Altair 19:50:46.99855, +08:52:05.9563 0.76 

F: Arcturus 14:15:39.67207, 十 19:10:56.6730 —0.05 

© Capella 05:16:41.35871, 十 45:59:52.7693 0.08 
Mars ~(planet) —2.94 to 1.86 
Deneb 20:41:25.91514, +45:16:49.2197 1.25 
Vega 18:38:56.33635, +38:47:01.2802 0.03 


在 实际 观测 时 ， 我 们 选择 在 一 个 天 气 晴朗 的 目标 源 Capella 的 方位 角 、 俯 仰角 的 轨迹 图 . 在 该 
夜晚 进行 . 在 测量 天 线 俯 仰角 变化 过 程 中 光 轴 与 时 间 段 选择 观测 Capella 目 标 源 可 以 有 效 减 小 其 它 
电 轴 之 间 的 变化 关系 时 , 为 了 减 小 方位 的 影响 , 最 因素 带 来 的 测量 光 轴 与 电 轴 一 致 性 的 误差 . 天 马 
好 选择 一 个 在 一 定时 间 范 围 内 方位 角 变 化 较 小 而 13 mm 射电 望远镜 跟踪 Capella 目 标 源 时 ， 信 和 号 采集 
俯仰 角 变 化 大 的 目标 源 . 图 6 为 2021 年 11 月 20 日 晚 终端 采集 并 记录 8 GHz 处 带宽 为 20 MHz 的 总 功率 
上 10 点 至 次 日 凌晨 4 点 ,， 天马 13 m 射 电 望 远 镜 跟踪 A, 积分 时 间 为 1 s, 得 到 信号 功率 曲线 如 图 7 所 示 . 


a 


co 


= 
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EL/” 


0 50 100 150 200 250 300 350 
Time/min 


图 6 ”天马 13 m 射 电 望远镜 跟踪 Capella 的 轨迹 图 


Fig.6 The trajectory of Tianma 13 m radio telescope 
tracking Capella 


g «ON source ea 
baha? De 


nan source 


Power/dBm 


off source 


| oug 


0 50 


100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Time/s 


图 7 天 线 跟踪 和 偏 


标 源 Capella 的 功率 变化 曲线 


Fig.7 Power curve of antenna tracking and deflecting target 


source Capella 


天 马 13 m 射 电 望远镜 副 反 射 面 由 于 在 重力 的 
作用 下 发 生 偏 移 , 改变 了 天 线 电 轴 的 指向 L271 引 . 在 
实际 测量 过 程 中 , 我 们 将 天 线 跟踪 目标 源 Capella， 
对 射电 望远镜 的 电 轴 和 光学 望远镜 的 光 轴 在 高 低 
俯仰 角 范 围 内 进行 测量 . 尽管 通过 多 次 调整 光学 望 
远 镜 的 光 轴 与 射电 望远镜 电 轴 同 轴 , 但 是 它们 之 间 
不 可 能 完全 一 致 , 且 射 电 望远镜 在 高 低 仰角 范围 内 
运动 时 , 会 导致 光电 轴 夹 角 发 生变 化 . 通过 天 线 副 
面 偏 移 导 致 指向 偏 移 的 关系 , 可 以 对 实测 数据 进行 
最 小 二 乘法 拟 合 , 其 拟 合 公 式 如 下 : 


0 =a+cos(EL), (5) 
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其 中 9 为 光 轴 和 电 轴 的 夹 角 ; a 为 光学 望远镜 初始 安 
装 时 , 光 轴 和 射电 望远镜 的 电 轴 之 间 的 偏差 ; 8 为 重 
力 造 成 天 线 指向 偏转 因子 . 由 此 可 得 天 马 13 m 射 电 
望远镜 和 安装 在 天 线 上 的 光学 望远镜 指向 夹 角 随 
俯仰 角 的 变化 曲线 ， 如 图 8 所 示 . 在 拟 合 数据 前 后 ， 
射电 望远镜 的 电 轴 和 光学 望远镜 的 光 轴 之 间 夹 角 
的 残 差分 别 为 547.8” 和 13.7”, 结果 表明 光 轴 和 电 轴 
之 间 的 偏差 主要 是 由 于 天 线 重力 变形 引起 的 系统 
误差 . 


© Theangle between the optical axis and the electrical axis 
ii Least square fitting 


图 8 射电 望远镜 电 轴 和 光学 望远镜 光 轴 之 间 夹 
化 曲线 


随 天 线 俯仰 角 的 变 


Fig.8 Variation curve of the angle between the electrical 
axis of the radio telescope and the optical axis of the optical 


telescope with the antenna elevation angle 


对 于 射电 望远镜 指向 测量 , 固有 的 和 具有 变化 
规律 的 误差 可 称 为 系统 误差 , 该 误差 都 会 导致 天 线 
方位 或 俯仰 上 的 指向 偏差 . 表 4 给 出 了 8 参数 指向 修 
正 模型 的 各 项 补偿 模型 及 物理 意义 中， 

根据 以 上 分 析 , 可 建立 天 马 13 mm 射电 望远镜 方 
位 和 俯仰 方向 的 指向 模型 拟 合 公式 如 下 


AAZ = P1 + P3tan(EL) cos(AZ) + 
P4tan(EL) sin(AZ) + 
P6 


P EL) 一 —— ; 
5 tan(EL) cos(EL) | (6) 
AEL = P2 — P3sin(EL) + P4cos(AZ) + 
P8 
P7 cos(EL) + 一 一 一 一 (7) 


tan(EL) ` 


| 
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表 4 指向 修正 模型 中 各 项 的 意义 


Table 4 The meaning of each item in pointing correction model 


No. Model coefficient Compensation Explanation 
1 P1 — Azimuth encoder fixed offset 
2 P2 一 Elevation encoder fixed offset 
tan(EL) cos(AZ) 
3 P3 Axis inclination 
sin(EL 
tan(EL) sin(AZ) 
4 P4 Axis inclination 
cos(AZ 
Azimuth axis and elevation 
5 P5 tan(EL 
axis are not positive 
Electric axis and elevation 
6 P6 sec(EL 
axis are not positive 
7 P7 cos(EL Gravity deformation 
8 P8 cot (EL Atmospheric residue refraction 


在 分 析 指 向 测量 数据 精度 乓 需要 分 别 统 计 天 中 “o” 表 示 天 线 指 向 的 偏差 ， “二 "表示 指 向 模型 值 ， 
线 在 方位 方向 、 府 仰 方向 和 总 体 的 指向 误差 ， 采用 “xy 表示 残 差 . 
均 方 根 值 表示 , 其 计算 公式 分 别 如 下 6-17: 


0Az 


E y ZIAAzicosEL (8 


Soy = 1) E AEL ， (9) 


n 


6 = 1/64, + 64, . (10) 


(8)-(10) 式 中 AAZ;、AEL; 分 别 表 示 第 ;个 指向 
测量 点 在 方位 和 俯仰 方向 上 的 偏差 ; EL 表示 第 ;个 
指向 测量 点 的 俯仰 角度 . 我 们 所 采用 的 实验 样本 数 
据 是 在 一 个 晴朗 的 夜晚 对 全 天 区 观测 得 到 的 , 天 线 
指向 测量 点 在 方位 和 俯仰 上 的 分 布 如 图 9 所 示 . 
个 实验 样本 数据 是 射电 望远镜 指向 同一 个 位 置 , 光 


. ate i 
0 o 
po 70 50 E 40 3P 20 10 go 


学 望远镜 进行 3 次 拍摄 解 算 结果 的 平均 值 . 将 全 天 r 

区 样本 数据 通过 (6) 式 和 (7) 式 采用 最 小 二 乘法 进行 

数据 拟 合 . 图 10 表 示 指向 模型 在 方位 方向 的 拟 合 结 We 

R, 拟 合 残 差 为 4.86”. 图 11 表 示 指 向 模型 在 俯仰 方 Fig.9 The sky distribution of samples used in the pointing 
向 的 拟 合 结果 , 拟 合 残 差 为 5.60”. 图 12 表 示 指向 模 in 

型 在 方位 、 俯 仰 整体 的 误差 分 布 , 残 差 为 7.42”. 图 为 了 验证 模型 的 准确 性 , 在 天 线 伺服 控制 计算 
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机 软件 上 加 载 模型 偏 置 量 , 对 射电 源 进行 “十 字 扫 


Ha”, 得 到 射电 望远镜 在 全 


区 随机 指向 射电 源 的 


指向 误差 如 表 5 所 示 . 根据 (8)-(10) 式 对 测量 数据 计 


算得 到 方位 方向 上 的 指向 误差 均 方 根 为 3.56”， 俯 
仰 方向 上 的 指向 误差 均 方 根 为 3.71”, 总 体 指向 误差 
为 5.147. 


rms=4.86" 
k by, a F E 
-100} $ # be 出 f $ J 
2, — 二 二 bhsdd f 8 29 
2 
= -200 L F & ? g b d 
3 é b F 3 
t € 9 
-300F- 十 & 4 
加 & 
= o 
Daol 9# ‘ + pA 4 
o 
soo 6 © Point deviation at AZ + A | 
+ Model fitting 7 
0 50 100 150 200 250 300 350 
AZ 
10 x x x 
Sop < BE * i > Ze 
D * ag E x m x we Rx x 
wish Bo RE a . x a x J 
% xX xy aoe ae x 这 加 x # 
-10 
0 50 100 150 200 250 300 350 
AZ 
图 10 ”指向 数据 方位 拟 合 和 残 差 分 布 
Fig.10 Distribution of point data errors and their residuals in the azimuth direction 


rms=5.60" 
-+5 T T T T T T T T 
o 
ob ô © Point deviation at EL 
Poso o  。 + Model fitting 
-15 上 o PB oo 
p poo 0% 
ji] Eye o “o Ê o 9o 
i -20H © 49 & co" o o o 
z 0° poa i Pao © a 。 
o -25 T E a Bire o to] of, 
T E E © EH +H iak o o 
tu o So 0 + st + + o © 
-30L © =e o @ o o + HH, ks Sh, te 
od Bo a o oF 对 + 十 
a 8 Do o © 
-35F o es 2500 go 
o [e] @ 
-40 1 | fi 1 1 1 Q p 1 
10 20 30 40 EL 50 60 70 80 
= z K x x ee 次 rom a Xe 这 二 aa x x x Y Ha x 
a x x a RoR xX X x x x x 
© OF xx x X oot x 
> oe xE yä x x x a * * as vi z x A 
K $ M ax xn Rw x % a x x * ba x 3 me x 
7 x ae x x > wx * * x x x 
10 a 1 aw 4 x gx 六 xy “dj 
10 20 30 40 Epe 50 60 70 80 
图 11 指向 数据 俯仰 拟 合 和 残 差 分 布 
Fig.11 Distribution of point data errors and their residuals in the elevation direction 
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64 4 天 
表 5 指向 精度 验证 结果 
Table 5 Verification of the pointing accuracy 
Scan AZ/° EL/? AAZ/" AEL/” 
1 70.59 10.62 —5.51 —3.46 
2 83.82 13.73 6.21 5.23 
3 308.48 16.29 —3.50 —2.46 
4 285.11 18.92 6.23 2.57 
5 305.43 22.46 —6.85 一 0.17 
6 78.07 24.34 —7.31 —3.83 
7 280.00 28.67 4.57 一 4.49 
8 82.58 32.99 0.09 1.24 
9 37.22 37.77 =—0.92 1.08 
10 36.96 41.04 0.18 4.28 
11 138.97 44.90  —5.47 —3.71 
12 211.08 49.06 3.44 1.37 
13 197.92 52.23 0.42 4.30 
14 24.35 57.50 —4.47 1.24 
15 19.22 59.58 —5.12 0.29 
16 300.61 64.31 —2.32 2.60 
17 56.41 69.20 0.98 2.09 
18 118.44 72.98 —8.21 6.61 
19 43.84 75.97 —1.03 一 8.12 
20 334.21 79.14 4.01 一 3.24 
4 总 结 与 展望 
采用 光学 望远镜 辅助 天 马 13 mA) A ie a E 
立 高 精度 指向 模型 ,指向 误差 模型 的 拟 合 精度 优 


于 8”. 光学 望远镜 的 重复 测量 误差 在 方位 方向 优 于 


a 在 


指向 模型 代入 天 线 控 表 


府 人 方向 优 于 3”, 并 且 具 有 较 高 的 稳定 


性 . 将 
上 系统 测试 校准 目标 射电 源 


时 , 测试 结果 表明 指向 模型 可 以 很 好 地 补偿 天 线 指 


向 的 系统 误差 . 本 文 的 研究 可 以 为 实现 高 精度 指向 


建 模 提供 一 种 参考 方法 . 
上 安装 的 光学 指向 系统 , 采 
高 测量 精度 ,后 期 准备 在 光学 望 远 


装 方式 . 为 了 提 


目前 天 马 13 mm 射电 望远镜 
采用 比较 简易 的 设计 和 安 


镜 指向 系统 上 多 做 考虑 . 通过 使 


相同 且 较 低热 膨 
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胀 系数 的 材料 于 
以 减 小 热 梯度 . 


造 所 有 机 械 部 件 , 并 采 
箱 体 内 空气 中 的 热 梯度 也 会 


= 


AF! 


用 隔 热 措施 
导致 光 


学 望远镜 的 指向 误差 随时 间 和 方向 而 变化 , 通过 将 
干燥 空气 吹 入 箱 体 进行 空气 循环 可 以 消除 箱 体内 
的 热 梯度 , 从 而 减 小 折射 率 的 变化 对 光学 指向 望 远 


镜 的 影响 . 


AEL" 
o 
T 


rms=7.42" 


x Residual 
10" 


图 12 ”指向 模型 在 方位 、 


俯仰 整体 的 误差 分 布 


Fig.12 Overall error distribution of the point model in 
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Using the Optical Pointing System to Build the Pointing Model 
of the Tianma 13 m Telescope 


SUN Zheng-xiong! MAO Yin-dunl WANG Jin-qing'?? LUO Hao! ZHENG Jing-hui! 
WANG Guang-lit4 
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(2 Key Laboratory of Radio Astronomy, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210023) 
(3 Shanghai Key Laboratory of Space Navigation and Position Techniques, Shanghai 200030) 
(4 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049) 


Asstract This paper describes the method of using the optical telescope to assist the Tianma 13 m 
radio telescope for pointing measurement and establishing the pointing error correction model. For small- 
aperture telescopes, there are few target sources for pointing and calibration, and it is difficult to establish 
a pointing model by radio method to cover the whole sky area. The Tianma 13 m radio telescope of 
Shanghai Astronomical Observatory is used to conduct optical-assisted pointing measurement research. A 
set of optical pointing system was installed on the back frame of Tianma 13 m antenna, which obtained a 
repeatable measurement accuracy better than 3”. In addition, through the analysis of the factors affecting 
the antenna pointing, a pointing error correction model containing 8 error terms, as well as the optical axis 
and electrical axis deviation models were established. The pointing model was brought into the antenna 
servo control system to cross-scan the calibration target radio source, and a pointing error of about 5” 
was obtained. This research can provide a reference method for high-precision pointing modeling. 


Key words radio telescopes, pointing model, optically assisted pointing measurements, methods: data 
analysis 
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